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Informationen zur Anwendung eines Klistierballchens

Das Kiistierballchen, auch Kilistierspritze oder Birnspritze genannt, soll die Stuhlentleerung unterstit-
zen. Die Anwendung erfolgt entsprechend der Erlduterungen der behandelnden Arzt*innen. Je nach
Beschwerden wird das Klistierballchen vor oder nach dem Stuhlgang verwendet. Manche Patient*in-
nen kommen mit der Anwendung nicht gut zurecht. Es ist wichtig, dies mit den Arzt*innen zu bespre-
chen und nicht nach zu kurzer Zeit die Behandlung wieder abzubrechen. Die Anwendung erfordert
etwas Ubung und der Effekt stellt sich unter Umstanden nicht unmittelbar ein. Die Therapie ist voll-
kommen unschadlich. Ein Gewdhnungseffekt am Darm tritt nicht auf.

Anwendung

e lauwarmes Leitungswasser verwenden

o Kilistierrohr fest in den Ball einsetzen

o Flllen des Klistierballchens indem durch Eintauchen, mehrmaliges Zusammenpressen und Los-
lassen des Druckballs das Wasser aufgesaugt wird (z.B. aus kleiner Schale)

o auf das Klistierrohr etwas fetthaltige Creme auftragen (z.B. Panthenol®)

o Klistierrohr vorsichtig 3-4cm entsprechend der arztlichen Erlduterung (auf der Toilette/in Hockstel-
lung/in Seitenlage) in den After einflhren

o Kilistierballchen komplett und nicht zu rasch in den Enddarm ausdriicken

e  Entfernung mit zusammengedriicktem Ball und zusammengekniffenem Anus/Pobacken, um eine
unerwilinschte Sogwirkung und ein unabsichtliches Herauslaufen der Flissigkeit zu vermeiden

e das Wasser nach Mdglichkeit 10-15min halten, dann in die Toilette abgeben

¢ mehrere Anwendungen im Tagesverlauf sind mdglich

Reinigung und Pflege

o Kilistierballchen und -rohr auseinandernehmen

e Teile unter flieRendem Wasser innen und auf3en spulen, ggf. mit etwas Seife

o Teile trocknen lassen

e  kurzzeitiges Abkochen méglich; Langer anhaltende Temperaturen tber 80°C zerstdren das Pro-
dukt, ein kurzzeitiger Anstieg der Temperatur auf 100°C ist moglich.

¢ nicht Mikrowellen-geeignet, Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung
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